
medidor de pH portable Guía de calibración  

La lectura de pH no tiene que ser
exactamente 7.0; en cualquier
valor entre pH 6.8 a 7.2 es
aceptable para calibrar.

La lectura de pH no tiene que ser
exactamente 4.0; en cualquier
valor entre pH 3,8 a 4,2 es
aceptable para calibrar.

Enjuaga la sonda con agua potable.

Introduce la sonda en la solución de
pH 7.0 y espera a que la lectura se
estabilice en un valor constante.

Vierte un poco de solución pH 7.0 y 4.0
en dos recipientes de plástico pequeños

Introduce la sonda en la solución de pH 4.0 y espera
a que la lectura se estabilice en un valor constante.

Pulsa el botón de calibración.

Limpia la sonda.

Pulsa el botón de calibración.

Enjuaga la sonda con agua potable.

PRO tip

está listo para usarTu medidor de pH bluelab  

PRO tip
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Cuando el equipo está correctamente
calibrado aparecerá un Check 9
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