
Enjuaga la punta de la
sonda con agua

El medidor portable de pH Bluelab debe
hidratarse cada mes. En un recipiente de
plástico limpio, agrega solución de
almacenamiento KCL para sonda de pH
Bluelab 

Sumerge la punta de la sonda en la
solución y deja remojando hasta por

24hrs.

Calibra el medidor portable de pH
Bluelab siguiendo nuestro paso a paso

de la guía de uso 

24 

*La hidratación debe hacerse
con el equipo apagado

hrs
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